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Laboratorium wzorcujace akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji,

wzajemnego uznawania $wiadectw wzorcowania, Nr akredytacji AP 162.

sygnatariusza porozumiefn EA MLA i [LAC MRA dotyczacych
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OBIEKT
WZORCOWANIA

ZGLASZAJACY

METODA
WZORCOWANIA

WARUNKI
SRODOWISKOWE

DATA WYKONANIA
WZORCOWANIA

SPOJNOSC
POMIAROWA

WYNIKI
WZORCOWANIA

NIEPEWNOSC
POMIARU

Przymiar sztywny konicowo-kreskowy o zakresie pomiarowym (0 + 500) mm,
dziatka elementarna 1 mm, nr identyfikacyjny KUM-PP-343-22, firmy HELIOS PREISSER.

AUTOplanen Stanislaw Jankowski
62-590 Golina, Glodowo 27

Instrukcja wzorcowania "Wzorcowanie przymiar6w sztywnych oraz potsztywnych”
nr IW/KUM/13/02, wydanie | z dnia 22.07.2016 1.

Temperatura (21,6 + 21,8) °C, wilgotnos¢ (35,4 + 37,5) %.

10 pazdziernika 2022 r.

Swiadectwo jest wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania i potwierdza
sp6jno$¢ wynikow pomiaréw z jednostkami miar Migdzynarodowego Ukfadu Jednostek Miar (SI).

Podano na stronie 2 niniejszego $wiadectwa wraz z warto$ciami niepewnosci pomiaru.

Niepewnos§¢ pomiaru zostata okre$lona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2022. Podane wartosci
niepewnosci stanowia niepewnosci rozszerzone przy prawdopodobienstwie rozszerzenia ok. 95%
i wspotezynniku rozszerzenia k=2.

Niniejsze $wiadectwo moze by¢ okazywane lub kopiowane tylko w catosci.




